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Za javnu nabavku dobara:- kupovinu Лабораторијскe опремe за потребе Лабораторије 

за биотехнологију уљаних биљних врста,:broj JN 42/20  objavlјene na  Portalu  javnih 

nabavki 17.06.2020.g. zainteresovana lica su, u skladu sa čl.63 stav 2 Zakona o javnim 

nabavkama, uputila pitanja - zahteve za dodatnim informacijama  na koje Komisija daje 

odgovore.:  

PITANјA i ODGOVORI 

1.   Da maksimalni porast temperature (ramp rate) bude 4°C/sec. Prosečan porast 
temperature: 2.5 °C/sec. 

Pitanje: Da li je prihvatljivo da maksimalni porast temperature bude 3,4°C/sec? 

Nije prihvatljivo jer je razlika između traženog maksimalnog porasta temperature I 
ponuđenog veća od 10% . 

2.   Temperaturni opseg gradijenta 30-100°C 

Pitanje: Da li je prihvatljivo da temperaturni opseg gradijenta bude 30-80°C 

Nije prihvatljivo jer bi ponuđeni opseg gradijenta bio značajno manji od zahtevanog te 

određene optimizacije protokola ne bi mogle biti sprovedene na takvom aparatu. 

3.   Obruč za pridržavanje tuba i sprečavanje njihovog deformisanja kada se radi sa malim 
brojem pojedinačnih tuba. 

    Pitanje: Da li je neophodno da se isporuči sa obručem, obzirom da pojedine tube nalegnu 

u kalup aparata i ne mogu se deformisati? 

Neophodno je isporučiti uređaj sa obručem za tube kako bi korisnik mogao koristiti različite 

tipove/proizvođače tuba, a ne samo pojedine tipove koje pominjete. Time korisnik zadržava 

pravo izbora željene plastike za rad na PCR aparatu. Napominjemo da se najčešce koriste 

takozvane thin wall tube radi boljeg transfera toplote,a one su sklone deformaciji zato je 

prsten nešto sto povećava pouzdanost rada. 
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